resonance 

TESLA BM 342 



M6ri5 resonance TESLA m 542 

Ndvod k obsluze^ 



obr. 1 







lifi - mikroamp^rmetr 
P - pfepirad fVinkci 
R5 - nastavenl citlivosti 



Cl - lad§nl 
L - V^m§nnd civka 
K - konektor 
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resonance TESIA BM 342 je urSen k rychl^mu mSfen:' resonaninl* 
ho kmitodtu LC obvodd v kniito5tov4ni i^zsahu 5 * 250 MH? • Pi^fstroj 
Je Eo2no rovnez pouSit jako absorpSni, zdznejovy vlnonor (pfijimaS ) 

• f 

Jako amplitudov4 modulovan^ pomocny oscildtor pro slaeicv4ni UKV a 

televisnfch p?ijinia6d, pro m^i^eni vlastnf resonance t'xU' 0 ivek. 

Pri pouzitl pomocn4 zn4a4 indukfinosti nebo kondens4to .-ij Je mo5.no m4- 

* ♦ 

fit kondensatory a induk5npsti; ddle Je mo£no pomoci resonan- 

• V 

ce zkouSet ant4ny a antenni napajecSe. 



POPIS PfilSTBDJE 



I^istroj je‘ V podstatS oscilitor kmitajlcf v Sirokdm kmitoStov^m 
rozsahu* V jeho m?12kov4m obvodu je zapojen citliv^ mikroampdrmetr 
jako indik^tor mflzkovdho proudu. K dosaSenl v§t§i citlivosti m§?e- 
nL kompensuje ae S6st mflSkovdho proudu proudem opaCnd polarity z ano- 
dovdho napgtl.Valikost tohoto proudu se regultije potenciometrem R5, 
kter^ souSasne tvofl regulovateln^ bo£nik k m§fidlu. 5ldnek VI 
slou^i k omezeni proudu v obvodu mSfidla pfi zatl^enl velk;^ m?12- 
kov;^ proudem. 

4 

Pfi mSfenl se pfiatroj vd5e induktivnS s LC obvodem pomoci 

v^m^mx^ch cfvek Jednotllv^ch rozsahd. Vz^jemn^ sladSni obvodd se 
projevf zmSnou m?£2kov4ho proudu. Pracuje-li pffstroj j.iko z6znS- 
jov;^ vlnomSr, dochdzi v osciladnl elektronce ke amSSoTtfevii kmltoCtu 
vlastnlho a vnSJSlho oacildtoru, navdzandho pomocl civky induktiv- 
na mflSkd oscilitoru. Vznlkl^ zdzn^Je Ize *sledovat sluchdtky na 
odporu H7 (zdifky .na bo5nl stSnS). 

An 5 )litudovd modulace oscila$niho napSti ve fbnkcl sla3ovaciho oaci- 
litoru se dosahuje superposici stfldav^o nap$tl (50 Hz) ze zvl^St- 
niho vinutf sl£ovdho transformdtoru na anodoyd napSti oscildtoru 
a je asi 50 %. 

Prac\ije-li pi^istroj jako absorpdni vlnomSr, je odpojeno anodovd na- 
p§ti a fldici mfiSka elektronky se chovd jako anoda diody. Pfivede- 
me-li na resonanCni obvod pfistroje vf napStf (induktivnf vazbou), 
je toto usmSrn^no a m^eno vestavSn^m mlkToamp^rmetpem. 

technickI Csaje 

KmitoStov^? rozsah: 5 - 250 MHz v osmi plynule lad§n;^ch 

rozsazlch; 
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- 7 MHz 


59 


60 LiHz 


8 


- 12 MHz 


60 


- 95 MHz 


18 


- 27 MHz 


95 


- 150 MHz 


27 


- 40 MHz 


150 


- 250 MHz 
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P^esncst cejchovtol kmitodtu: 

Osaztoi: 

Napdjenl : 

Pfikon: 

RozmSry: 

V6ha : 

pglsmSsNSTvl 

4 

resonance ae dod^vd uloSen v kasetS spolednS s osm^ T^mfinn^- 
mi civkami pro Jednotllvd kmitodtovd rozsahy a s n^vodem k obsluze/ 

P0u2it 1 PftfSTROJE, 

• , 

Pfistroj je zapojeri pro napdjeni ze stfidavd ait6 220 V* Pi^epojeni 
na 120 V je mo2nd pfemlsUSnim pdjeclch o6ek po uvoln§ni kryc- des* 
tidky na spodnl st§n§ skfin^. V;^ody primdmiho vinuti transformd- 
torn jsou oznadeny pi^isluSn^ini ddajl pro napSti sltS. 

P^ed pMpojenlm p^lstroje na alt zasuneme do konektoru K (obr« 1) 
na dele sk?inky civku L, kterou vybereme podle Idnitodtovdho rozsa- 
\u, na kterdm hodldme pracovat. P^latroj neznd sitov^ vypinad; do 
chodu se uvede zasunutlm vidlice pfivodni Sndry do sitovd z^atrdky* 

s 

t 

Pfi spr^vn4m chodu pMstroje ukdie mSMdlo M v poloze .pfepinade 
funkci "GIO” vj^chylku, kterou Ize regulovat potenciometcem R5 
(CITIiIVOST). 

Poloha "GDO". 

s 

Pfi mdfeni resonance nekmitajlciho obvodu naatavime na udfidLe v po- 
loze pfepinade "GDO" pfimdfenou v^chylku a clvku L pfil uiXlme k md- 



+ -2 % 
lx 6 F 32 

220 nebo iS© V t 10 %, 50 Hz 

max* 3 W 

84 X 21 ^ X 82 mm 

1.2 kg 
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fen^am obvodu. Ladicfm kondensdtorem Cl i^yladfme obvod do resonan- 
ce, pfl nl2 naatane v;i^razn;^ pokles mfl2kovdho proudu elektrpnky. 
Pokles indikuje mSfidlo M. Pfesn6J51 urdenl Spidky minima dosdhne- 

t 

me poatupp^ zmenSovdnim vazby a mSfen^^m obvodem. Reaonandni kmi- 

toSet odeCteme opSt na pfialuSnd stupnici pod lyakou plexitovdho 
ukazatele. 

Nele21-li resonanSnl JoDitofiet v rozsahu pou2it6 civlsy, pou2ijeme 
nSktei*^ z dalSiche Clvka ae vytahuje z objimky tahem, nikoliv pd- 

5enim. Pfi v;^m§nS civky md b^t potenciometr R5 (CTTLIVOST) vytoSen 
na mlnliDum doleya. 

Poloha "ZV**. 

I 

V t6to poloze p?epina5e P pracuje pMstroJ jakq zdznSjov;^ vlnomdr. 
Do zdlfek na lev^m boku skfinky pfipojime aluchdtka, :)» 3 uneme vhod- 
noi; civku L a pflbliSlme ji k mSfen^mu obvodu* Kondensjitorem Cl na- 
ladlme na nulov;^ zdznSj a na atupnici ode5teme kmitoSet, na ktexjr 
Je m^en^ obvod yyladSn* 

Poloha "AV". 

P?i .pou21tl pMstroie Jako abaorpdnl vlnomSr (pfepinad^ funkcl P 

V poloze ”AV") poatupujeme pfl mdfenl obdobn;^ zpdaobem jako pfi m§- 

fenl V poloze "GDO”* Potenciometrezn R5 naatavlme pfimdfenou citli- 

voat a kondenadtorem Cl ladlme nynl na maxjjndlnl v/chylku rudky mS- 

fidla. Kmitodet ode^teme opdt na pflaluAnd atupnici podle pou21td 
civky. 

s 

^oloha^ "SO”. 

/ 

Do polohy "SO" pfejaieme, chceme-li pMatroj pou21t jako pomocp^ alf 
lovaci' oscildtor a amplitudovou modiaaci 50 Hz ze altd. Nasuneme 
civku pro dan^ kmltodtov;^ rozaaji a kondenadtorem Cl nastavime zvole- 
Tsj kmitodet. Antdna pfljlmade je ^i alaciovdnl cdpojena, abychom 
anlSili vyzafovdnl vf do okolniho proatoru* 

s 

4 ^ 

% • 

V pfipadS, 2e se jednd o obvody td2ko pfiatupnd, je mo2no provdst 
vazbu llnkovou amydkou* 
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Ugozorn|nl * 



Pi^i pr^ci s me?i5em resonance odpojte vSdy ant4nu S Omezl'te tak vy 
zafov^l vf energie ant4nou a snl21te podstatnS fakto vznikajlcl 

ruSeni televise a rozhlasu* 



Je-li pfistroj zapnut a bezprost?ednS 
vzdy funkSni pfapinad do polohy ”AV”« 



3’ nii 



nepracujete, 



pfepndte 



Hozpis el.souSAstI 



0 d p o r y 



RIO 

Rll 

R12 



odpor vrstvov;^ 
odpor vrstvov;^ 
odpor vrstvovT^ 
odpor vratvov;^ 
potenciometr lin 
odpor vratvov^? 
odpor vrstvovy 
odpor vratvov^ 
odpor vratvov;/ 
odpor vrstvov;^ 
odpor vratvov^ 
odpor vrstvov;^ 



TR 101 25 
TR 101 2k5 
TR 1.01. 10k 



16 k 
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m 694 02 25k/K 
TR 111 M52 
TR 101 50k 
TR 102 Ik6/A 

TR 101 5k 
TR 101 4k 
TR 101 800 
TR 110 500 



Kondensdtory 







Cl 

C2 

C3 

C4 

■C5 

C6 

C7 

C8 



kondensdtor ladlcl 

✓ 

kondensdtor keramick;^ 



kondens^tor 

kondensAtor 



keramick;^ 

dolaSovacl 



kondena6tor keramickj^ 
kondens^tor avitkov^ 
kondensAtor elektrolytick^ 
kondensdtor elektrol^tick;^ 



IAN 705 23 
lAK 706 06 

TG 740 :;2 
lAK 70'J. 03 
lAK 706 06 
TO 122 40k 






TO 534 
TO 534 t a 




6F32 






Slekt3^onka 


£1 


$ V 

Usjn^rnovaS 


VI 


UamSrnovaS 


V2 


Ugfidlo 


H 


C^vke 

wm ^ m, 
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200 ^ WR3 



Ul» 



8 


- 12 MHz 


18 


- 27 UHz 


27 


40 UHz 


39 


. 60 MHz 


60 


- 95 MHz 


95 


- 150 MHz 


150 


- 250 MHz 



IAN 744 15 

4 

IAN 744 06 
LAP 780 26 

lAK 590 02 
lAK 590 05 
lAK 590 04 
lAK 590 OS 
lAK 590 0 ) 
UK 590 C7 
UK 590 08 
UK 590 09 



